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Objet	:	questions concernant la norme NF S 31_010





A l'attention de Monsieur Michel RUMEAU








Monsieur,


Pour pouvoir effectuer des mesures acoustiques de bruit en conformité avec la norme citée en objet, je me permet de vous écrire afin que vous m’apportiez quelques précisions concernant la procédure d’autovérification du matériel de mesure que cette norme décrit.


Nous possédons un sonomètre de précision Brüel ( Kjaer, de classe 1, homologué et à jour de ces vérifications périodiques.


Doit-on néanmoins procéder à l’autovérification (initiale et périodique), décrite dans l’annexe A de la norme ?


Nous sommes également équipés d’un sonomètre intégrateur enregistreur embarqué sur micro-ordinateur portable agréé par le Ministère de l’Industrie comme sonomètre de précision de classe 1P et homologué.


La procédure d’autovérification des enregistreurs magnétiques décrite toujours en annexe A de la norme s’applique-t-elle aux enregistreurs magnéto-optiques dans la mesure où la question de la séparation entre voies ne se pose pas et que la dynamique est bien meilleure qu’un rapport signal/bruit d’un enregistreur magnétique ?


Je souhaite que vous puissiez répondre à mes interrogations et vous en remercie par avance.








Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.


Nathalie EREMEEF


�


PO  Jean-Pierre ODION�Acousticien, ingénieur A & M
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